CHAPITRE VI 



CONVENTIONS ET ABREVIATIONS 




Ce sont les conventions et les abr^viations utilis6es sur les schemas 61ectriques. 

R D^signe une resistance 

C Designe un condensateur 

L Designe une inductance 

Q D4signe un transistor 

D Designe une decade 

'[' Designe un transformateur 

SO Designe une prise multipoint 

J Designs une prise coaxiale ou fiche banane 
K Designs un contacteur. 
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POWER SUPPLY 
PLATE V.12 
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